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UNIDAD DE HABILITACION DE LABORATORIOS

CONSTANCIA DE HABILITACION

La Division Laboratorios Veterinarios, DILAVE “Miguel C. Rubino”, hace constar que el LABORATORIO
BELTRAN ZUNINQ, sito en la calle Juan Paullier 1070 de la ciudad de Montevideo, registrado con el niimero
RNL N° 005, se encuentra habilitado para la realizacién -con cardcter oficial- de los ensayos que se
detallan en el Anexo 005-25062024, de acuerdo a lo dispuesto por Resolucién de la Direccién General de
Servicios Ganaderos de fecha 18 de octubre de 2024.

Se extiende la presente constancia el dia dieciocho de octubre del afio dos mil veinticuatro.

Este documento caduca el 18 de octubre de 2025.

Dra. Valeria Gayo
Director

Este documento debera estar visible dentro del local habilitado

MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS
DIVISION LABORATORIOS VETERINARIOS “MIGUEL C. RUBINO”
Ruta 8 km 17,500 CP 12100
Teléfono: + 598 2 2220 4000 int. 151146-151147 Sec. UHL
Correo electronico: dilave@mgap.gub.uv - Montevideo - Uruguay
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Parametros MICROBIOLOGICOS en matrices cédrnicas, lacteas y alimentos

varios

PARAMETRO

Recuento de Aerobios (*)
(bacterias heterétrofas)

Recuento de
Enterobacterias (*)

Deteccién de Salmonella

(™)

Deteccion de Listeria
monocytogenes (*)

Recuento de Listeria
monocytogenes (*)

Recuento de E. coli
genérica

Deteccién de E. coli
O157:H7 (*)

Deteccién de No — 0157
Shiga Toxin — Producing
E. coli (*)

Deteccion de E. coli
O157/NM (*)

PROCEQ(MIENTOS / REFERENCIA

3M Petrifilm Aerobic Count Plate / PR N° ALIM
69
Norma ISO 4833-1:2013 (E) / PR N° ALIM 12

3M Petrifilm Enterobacteriaceae Count Plate /
PR N° ALIM 68
Norma ISO 21528-2:2017(E) / PR N° ALIM 70

BAX — PCR (Dupont) / PR N° ALIM 57
Norma 180 6579-1:2017 (E)/ PR N° ALIM 35
IQ-CHECK Real Time PCR (BIO-RAD)

BAX — PCR (Dupont) / PR N° ALIM 63
Norma ISO 11290-1:2017 (E) / PR N° ALIM 87
IQ-CHECK Real Time PCR (BIO-RAD)

Norma ISO 11290-2:2017 (E) / PR N° ALIM 38

3M Petrifilm E.coli/Coliform Count Plate / PR N°
ALIM 32

BAX — Real time PCR (Dupont) / PR N° ALIM
102
IQ-CHECK Real Time PCR (BIO-RAD)

BAX — Real time PCR (Dupont) / PR N° ALIM 73
IQ-CHECK Real Time PCR (BIO-RAD)

BAX-PCR segun MLG 5.09 01/1515 USDA

MUESTRAS

MENSUALES

1500

1500

1500

850

200

400

350

350

350
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Parametros MICROBIOLOGICOS en agua

PARAMETRO = PROCEDIMIENTOS / REFERENCIA | ‘ MUESTRAS £
‘ : . MENSUALES' |
Recuento de Basado en Norma ISO 7937:2004 / PR N° AGUAS
Clostridios
. 28 600
sulfitorreductores

Recuento de
Clostridium
perfringens

Basado en Norma ISO 7937:2004 / PR N° AGUAS
28 600

Recuento de

Heterotréficos 37°C y ‘Norma 18O 6222:1999 / PR N° AGUAS 26 600
22°C () j ol i e
Recuento de ; B "
Coliformes totales y Norma ISO 9308-1:2014 / PR N° AGUAS 42 600
E. coli (*)

Recuento de ‘ e 0
Enterococos (*) Norma ISO 7899-2:2000(E) / PR N° AGUAS 24 600

Determinacion de | ' 20
endotoxinas Kit PYROSTAR ES-F® de WAKO '
bacterianas por

método de Gel Clot

(*) Ensayos acreditados.

Dra. Valeria Gayo
Director
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